Wojewddzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Spedylorska 6/7, 70-632 Szczecin
tel./fax.: +48-91-462-45-69/+48-91-462-46-40
e-mail: administracja@wsse.szczecin.pl

Znak sprawy: AAT.272.8.12 Szczecin, dnia 19 kwiecien 2012 r.

MODYFIKACJA TRESCI OGLOSZENIA i SIWZ

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na dostawe
wdostawe surowic, zawiesin oraz testéw laboratoryjnych do Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamdwien (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zmienia tre$¢ Ogloszenia i SIWZ w zakresie

pakietow:
L Pakiet — surowice do diagnostyki Salmonella i Shigella, testy lateksowe do
diagnostyki Salmonella i E.coli
Jest:

Wymagania dla zawiesin — tabela 3:

1. Produkty przeznaczony do diagnostyki in vitro

2. Certyfikat jakosci / $wiadectwo dopuszczenia do obrotu

3. Termin waznosci min.8 mies. liczgc od daty dostarczenia do Stacji.

4. Instrukcje w j. polskim

5. Termin realizacji po wezesniejszym zlozeniu zaméwienia przez WSSE.

Otrzymuje brzmienie:

Wyimagania dla zawiesin — tabela 3:

1. Produkty przeznaczony do diagnostyki in vitro

2. Certyfikat jakosci / $wiadectwo dopuszczenia do obrotu

3. Termin waznosci min.5 mies. liczac od daty dostarczenia do Stacji.

4. Instrukcje w j. polskim

5. Termin realizacji po wezesniejszym zlozeniu zamowienia przez WSSE,

oraz

VL. Pakiet Zapotrzebowanie na zestawy, testy i odezynniki do MINI API, VIDAS -
sprz¢tu bedgcego na wyposazeniu Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Szcezecinie
Jest:

Lp. Nazwa towaru | Oddzial Laboratoryjny Oddzial Badan
Epidemiologii Mikrobiologicznych Razem
8 | Odczynnik VP | 1 x 2 amp. 2 amp.

9 | Odczynnik VP 2 1 x 2 amp. ol 2amp,
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Wymagania dla pakietu VI

- produkty oznaczone znakiem CE

- certyfikat jakosci / Swiadectwo dopuszczenia do obrotu

- zestawy do identyfikacji i odczynniki do tych zestawow muszg pochodzié od
jednego producenta

- termin waznosei dla pozycji 11 - min. 12 miesigcy od dostarczenia do WSSE
Szczecin

- terminy wazno$ci min.8 miesigey liczge od daty dostarczenia do WSSE

- termin waznosci dla pozycji: 1,5,6,7,8,9 - min. 4 miesi¢ey od dostarczenia do WSSE
Szczecin

- instrukcje w j. polskim

- termin dostawy — po wezesniejszym zamoéwieniu przez WSSE Szczecin.

- pozycja 12- plazma krélicza musi posiada¢ mozliwos¢ wykonania reakcji clamping-
factor”, natomiast sposéb wykonania ma by¢ ujety w instrukcji postgpowania.

- wymagania dla pozycji 17-19 metoda ELISA:

HBsAg 2. Kontrole gotowe do uzycia

1. Test przeznaczony do wykrywania antygenu powierzchniowego HBsAg o podtypie
ad i ay.

3. Mozliwoé¢ przechowywania $wiezych préb do badania co najmniej 7 dni w temp.
od 2°C do 8°C od momentu pobrania

HBsAg 2.  Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni
conf. 3. Odczynniki (surowice kontrolne, neutralizujgce przeciweiala) gotowe do uzycia

1. Odczynniki testu potwierdzenia powinny by¢ stosowane lgcznie z testem
przegladowym.

4. Mozliwo$¢ przechowywania $wiezych prob do badania co najmniej 7 dni w temp.
od 2°C do 8°C od momentu pobrania

Anty — peptydem HIV2env (aminokwasy 592-603) oraz anty-HIV 1 p24.
HIV 2. Czulo$¢ diagnostyczna nie nizsza niz 100%, specyficznos¢ diagnostyczna nie

I.  Studzienki mikroplytki oplaszczone HIVI gp 160, peptydem HIV1 ANT70,

nizsza niz 99,9%.

Otrzymuje brzmienie:

Lp_ Nazwa towaru Oddzial Laboratoryj ny Oddziat Badan
Epidemiologii Mikrobiologicznych Razem
. o | Odezynnik VP 1 1 x (2+2)
819 Odczynnik VP 2 — L RN amp.

Wymagania dla pakietu VI:

- produkty oznaczone znakiem CE

- certyfikat jakosci / $wiadectwo dopuszczenia do obrotu
- zestawy do identyfikacji i odczynniki do tych zestawow muszg pochodzi¢ od
jednego producenta

- terminy waznosci min.8 miesi¢cy liczac od daty dostarczenia do WSSE

- termin waznosci dla pozycji: 1,5,6,7,8,9 - min. 4 miesigcy od dostarczenia do WSSE
Szczecin

- termin waznosci dla pozycji: 2,3,4,10,11,12,14,17 - min. 7 miesigcy od dostarczenia
do WSSE Szczecin\

- termin waznodci dla pozycji: 13,15,16,18 - min. 4 miesigce od dostarczenia do
WSSE Szczecin e
- instrukeje w j. polskim




- termin dostawy — po wezesniejszym zamowieniu przez WSSE Szczecin.

- pozycja 12- plazma krolicza musi posiada¢ mozliwosé wykonania reakcji clamping-
factor”, natomiast sposob wykonania ma by¢ ujety w instrukcji postepowania.

- wymagania dla pozycji 17-19 metoda ELISA:

4. Test przeznaczony do wykrywania antygenu powierzchniowego HBsAg o podtypie
ad i ay.

HBsAg 5.  Kontrole gotowe do uzycia

6. Mozliwos¢ przechowywania §wiezych prob do badania co najmniej 7 dni w temp.
od 2°C do 8°C od momentu pobrania

5. Odezynniki testu potwierdzenia powinny by¢ stosowane lgcznie z testem
przegladowym,

HBsAg 6. Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni

conf, 7. Odezynniki (surowice kontrolne, neutralizujgce przeciwciala) gotowe do uzycia

8. Mozliwos¢ przechowywania §wiezych préb do badania co najmniej 7 dni w temp.
od 2°C do 8°C od momentu pobrania

3. Studzienki mikroplytki oplaszezone HIV1 gp 160, peptydem HIVI ANT70,
Anty — peptydem HIV2env (aminokwasy 592-603) oraz anty-HIV 1 p24,

HIV 4. Czuloé¢ diagnostyczna nie nizsza niz 100%, specyficznos$é diagnostyczna nie
nizsza niz 99,9%.




